
Prav tako je potrebno paziti, da se igle ne poškoduje, saj se poškodovana igla lahko zlomi, poškodba konice igle pa negativno vpliva na prebodne lastnosti igle. Iglo je potrebno prijeti na območju 
od 1/2 do 2/3 dolžine igle, gledano od konice igle.
Pri uporabi igel je potrebno paziti, da ne bi prišlo do neželenih vbodov ali poškodb. Po uporabi igle odvrzite v ustrezne zabojnike.

 Neresorbtivni kirurški šivalni materiali so namenjeni za enkratno uporabo, ponovna uporaba ni dopustna. Ponovna uporaba lahko povzroči kontaminacijo izdelka in  ogrozi njegovo biokompatibilnost.
 Ponovna uporaba izdelka lahko povzroči infekcije, resne poškodbe ali celo smrt pacienta.

Sterilnost:
Izdelek je steriliziran z etilenoksidom. Ponovna sterilizacija ni dopustna! 
Ne uporabite izdelka, če je embalaža odprta ali poškodovana! Odprte, neuporabljene izdelke ali izdelke s poškodovano embalažo zavrzite!

Način shranjevanja: 
Šivalne materiale je potrebno hraniti na suhem pri sobni temperaturi. 

UPORABLJENI SIMBOLI
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= za enkratno uporabo

= uporabiti do: leto - mesec

= izdelek je sterilen, steriliziran z etilenoksidom
= proizvajalec

= datum proizvodnje: leto - mesec
= CE oznaka in številka certifikacijksega organa

= serijska številka

= glejte navodila za uporabo!

Pri inficirani ali onesnaženi rani je potrebno upoštevati ustrezen postopek oskrbe rane.

Navodila za uporabo          slo
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= za enkratno uporabo

= uporabiti do: leto - mesec

= izdelek je sterilen, steriliziran z etilen oksidom = proizvajalec

= datum proizvodnje: leto - mesec= CE oznaka in številka certi

= serijska številka

= glejte navodila za uporabo!

SVILA
NERESORBTIVEN, PLETEN, STERILEN KIRURŠKI ŠIVALNI MATERIAL (ČRN)

SVILA je sterilen, neresorbtiven, pleten, prevlečen šivalni material, narejen iz naravnih svilnatih vlaken sviloprejke Bombyx Mori. Svila je prevlečena s čebeljim voskom, kar povečuje gladkost površine 
in omogoča lažje polzenje nitke skozi tkivo ter lažje vozlanje.  
Svila izpolnjuje vse zahteve, ki so predpisane v Evropski (EP) in Ameriški (USP) farmakopeji v zvezi z neresorbtivnimi šivalnimi materiali.
V našem asortimanu imamo različne dolžine in različne debeline šivalnega materiala. Kovinski del je izdelan iz ustreznega nerjavnega jekla visoke kvalitete. Nitka in igla sta medsebojno trdno spojeni.

Indikacije: Svila se uporablja v splošni kirurgiji, pri šivanju mehkih tkiv in/ali ligiranju.

Uporaba: Pri izbiri šivalnega materiala je potrebno upoštevati pacientovo stanje, kirurške izkušnje, kirurško tehniko in velikost rane. 

Kontraindikacije: Svile se ne sme uporabiti na ljudeh, ki imajo alergijo na svilo. Glede na to, da svila v telesu (in vivo) postopno izgublja svojo natezno trdnost, le ta ni primerna za šive, ki morajo tkivu 
nuditi stalno oporo (konstantna natezna trdnost).

Stranski učinki: Stranski učinki, ki so povezani z uporabo tovrstnega materiala so lahko: prehodna lokalna  iritacija rane, rahla akutna vnetna reakcija tkiva, dehiscenca rane, eritem, infekcija, postopna 
izguba natezne trdnosti, alergijska reakcija pacientov, ki imajo alergijo na svilo. Daljši kontakt šivalnega materiala s slano raztopino (prisotna v žolčnem traktu in seču) lahko povzroči tvorbo 
kamnov.

Opozorila/Previdnostni ukrepi:
Preden uporabniki uporabijo tovrstni šivalni material, se morajo seznaniti s kirurškimi postopki in tehnikami v zvezi z uporabo neresorbtivnih šivalnih materialov. 
Pri vozlanju mora kirurg upoštevati kirurške tehnike vozlanja in narediti nekaj dodatnih vozlov, če je potrebno. 
Pri in
Pri rokovanju s šivalnim materialom je potrebno paziti, da se nitke ne poškoduje s šivalnikom, pinceto ali drugim kirurškim instrumentom, saj to lahko negativno vpliva na trdnost in varnost šiva.
Prav tako je potrebno paziti, da se igle ne poškoduje, saj se poškodovana igla lahko zlomi, poškodba konice igle pa negativno vpliva na prebodne lastnosti igle. Iglo je potrebno prijeti na območju 
od 1/2 do 2/3 dolžine igle, gledano od konice igle. Pri uporabi igel je potrebno paziti, da ne bi prišlo do neželenih vbodov ali poškodb. Po uporabi igle odvrzite v ustrezne zabojnike.

Sterilnost:
Izdelek  je steriliziran z etilen oksidom. Ponovna sterilizacija ni dopustna! 
Ne uporabite izdelka, če je embalaža odprta ali poškodovana! Odprte, neuporabljene izdelke ali izdelke s poškodovano embalažo zavrzite!

Način shranjevanja: 
Šivalne materiale je potrebno hranitii na suhem pri sobni temperaturi.

UPORABLJENI SIMBOLI

POLIAMID 
NERESORBTIVEN, MONOFILAMENTEN, STERILEN KIRURŠKI ŠIVALNI MATERIAL 

POLIAMID (Nylon) je sintetičen, neresorbtiven, sterilen, monofilamenten kirurški šivalni material, narejen iz dolge verige poliamidnih polimerov Nylona 6 oz. 6.6. Poliamid je, zaradi boljše vidljivosti obarvan 
modro oz. črno. Zaradi monofilamentnosti in izjemno gladke površine zavira rast bakterij in z lahkoto polzi skozi tkivo, zato je primeren za šivanje kožnih ran.
Poliamid izpolnjuje vse zahteve, ki so predpisane v Evropski (EP) in Ameriški (USP) farmakopeji v zvezi z neresorbtivnimi šivalnimi materiali.
V našem asortimanu imamo različne dolžine in različne debeline šivalnega materiala. Kovinski del je izdelan iz ustreznega nerjavnega jekla visoke kvalitete. Nitka in igla sta medsebojno trdno spojeni.

Indikacije: Poliamid se uporablja v splošni kirurgiji, pri šivanju mehkih tkiv in/ali ligiranju.

Uporaba: Pri izbiri šivalnega materiala je potrebno upoštevati pacientovo stanje, kirurške izkušnje, kirurško tehniko in velikost rane. 

Kontraindikacije: Glede na to, da poliamid v telesu (in vivo) postopno izgublja svojo natezno trdnost, le-ta ni primeren za šive, ki morajo tkivu nuditi stalno oporo (konstantna natezna trdnost).

Stranski učinki: Stranski učinki, ki so povezani z uporabo tovrstnega materiala  so lahko: prehodna lokalna iritacija rane, rahla akutna vnetna reakcija tkiva, eritem, dehiscenca rane, infekcija, postopna 
izguba natezne trdnosti. Daljši kontakt šivalnega materiala s slano raztopino (prisotna v žolčnem traktu in seču) lahko povzroči tvorbo kamnov.

Opozorila / Previdnostni ukrepi:
Preden uporabniki uporabijo tovrstni šivalni material, se morajo seznaniti s kirurškimi postopki in tehnikami v zvezi z uporabo neresorbtivnih šivalnih materialov. 
Pri vozlanju mora kirurg upoštevati kirurške tehnike vozlanja. Zaradi gladke površine monofilamentnih šivalnih materialov je pri vozlanju potrebno narediti nekaj dodatnih vozlov. Pri zategovanju vozla je  
potrebno daljši konec nitke prijeti s prsti.

Pri rokovanju s šivalnim materialom je potrebno paziti, da se nitke ne poškoduje s šivalnikom, pinceto ali drugim kirurškim instrumentom, saj to lahko negativno vpliva na trdnost in varnost šiva.

Navodila za uporabo          slo

Polypropylene suture is a sterile, synthetic, non-absorbable, mono .
Polypropylene suture is not absorbed, nor is any signi
Polypropylene Suture meets all requirements established by the United States Pharmacopoeia (U.S.P.) and European Pharmacopoeia (E.P.) for non absorbable sutures.
Polypropylene sutures are available in a range of gauge sizes and lengths, attached to stainless steel needles of varying sizes and types.

Indication: Polypropylene is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation. This material is also useful in contaminated and infected wounds. The lack of adherence to
tissues has facilitated the use of Polypropylene suture as a pull-out (subcuticular) suture.

Application: Sutures should be selected and implemented depending on patient's condition, surgical experience, surgical technique and wound size. 

Contraindications: none known

Adverse reactions: 
Adverse effects associated with the use of this device include wound dehiscence, infection, minimal acute in
any foreign body, prolonged contact of any suture with salt solutions can lead to the formation of calculi (urinary and biliary tracts).

Warnings/Precautions:
Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving non absorbable sutures before employing nylon suture for wound closure, as risk of wound dehiscence may vary with
the site of application and the suture material used.
Adequate knot security requires the standard surgical technique of 
of additional throws may be particularly appropriate when knotting mono
Acceptable surgical practice should be followed for the management of infected or contaminated wounds.
When handling suture material, care should be taken to avoid damage. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps and needle holders. 
Care should be taken to avoid damage when handling surgical needles. Grasp the needle in an area one-third to one half of the distance from the attachment end to the point. Grasping in the
point area could impair the penetration performance and cause fracture of the needle. Grasping at the attachment end could cause bending or breakage.
Users should exercise caution when handling surgical needles to avoid inadvertent needle stick injury. Discard used needles in 'sharps' container.
Non absorbable surgical sutures are designed for single use only, do not reuse device. Reuse may cause compromised device biocompatibility and device contamination. Reuse may result in 
infection, serious injury or patient death.

Sterility
Polypropylene sutures are sterilized by Ethylene Oxide. Do not resterilize! Do not use if the package is opened or damaged! Discard opened unused sutures!

Storage: Store the sutures at room temperature, away from moisture and direct heat.
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= Do not reuse

= Used by: year and month

= Manufacturer

= Date of manufacture: year and month
= CE mark and identification number of Notify body . The product meets the essential
    requirements of Medical Device Directive

= Batch number

= See instructions for use!

Instructions for usee         n                                                         POLYPROPYLENE
NON ABSORBABLE STERILE SURGICAL SUTURE (BLUE)

en                                                         

Manufacturer: Metaloplast d.o.o. Kobarid, manufacturing of medical device disposables, Staro selo 47a, 5222 Kobarid, Slovenia

Distributed by: 3 GO dental & marketing d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, Slovenia                                                                                       

Revision 2                     V       alid from: 2015-11 

= Product is sterile. Sterilization method: Ethylene Oxide

SYMBOLS USED ON LABELLING
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